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Organización de ejercicios de intercomparación

POR QUÉ ORGANIZA EL 

CNA EI

Organización de ejercicios de intercomparación en el 

Servicio de Microbiología Alimentaria del CNA



Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de

2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la

aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y

bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se

modifican los Reglamentos.

Quedan derogados los Reglamentos (CE) n.o 854/2004 y (CE) n.o 882/2004 con efectos a

partir del 14 de diciembre de 2019.

Reglamento (UE) 2017/625



ñLos laboratorios nacionales de referencia, en su ámbito de competencia,

cuando proceda, organizarán ensayos interlaboratorios comparados o ensayos de aptitud entre

los laboratorios oficiales, garantizarán un seguimiento apropiado de dichos ensayos e informarán a

las autoridades competentes de los resultados de dichos controles y seguimientoò

Artículo 101.1 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades

oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos

y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad

vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos



Organización de ejercicios de intercomparación

CUÁL ES EL MÉTODO

Organización de ejercicios de intercomparación en el Servicio 

de Microbiología Alimentaria del CNA



Métodos utilizados para el muestreo, los análisis, los ensayos y los diagnósticos,

Los métodos de muestreo, así como los de análisis, ensayo y diagnóstico de laboratorio, utilizados

durante los controles oficiales y otras actividades oficiales cumplirán la normativa de la Unión por

la que se establecen dichos métodos o los criterios de funcionamiento de dichos métodos. -Artículo

34 (Obligaciones de los laboratorios oficiales) del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento

Europeo y del Consejo-

los métodos disponibles que se ajusten a las normas o los protocolos pertinentes internacionalmente 

reconocidos, incluidos los aceptados por el Comité Europeo de Normalización (CEN), o

los métodos pertinentes desarrollados o recomendados por los laboratorios de referencia de la Unión 

Europea y validados conforme a protocolos científicos aceptados a escala internacional;

MÉTODOS DE CONTROL OFICIAL EXIGIDOS EN EL EI



MÉTODOS CONTROL OFICIAL

REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los

criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios

Todos los métodos utilizados para los análisis utilizados por los laboratorios que realizan los controles

oficiales son las Normas ISO

REGLAMENTO (CE) no 2015/1375 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2015 por el que se establecen

normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas

Todos los métodos para los análisis utilizados por los laboratorios que realizan los controles oficiales son las

Normas ISO





Organización de ejercicios de intercomparación 

QUIÉN PARTICIPA

La única lista válida para 

convocar los EI del CNA es

RELSA

Organización de ejercicios de intercomparación en el 

Servicio de Microbiología Alimentaria del CNA



Organización de ejercicios de intercomparación

QUIÉN PARTICIPA

Requisitos:

Acreditado para el método

Designado por la/las AC

Organización de ejercicios de intercomparación en el 

Servicio de Microbiología Alimentaria del CNA



POR QUÉ PARTICIPA



CNA ES LABORATORIO NACIONAL DE 

REFERENCIA EN EL SERVICIO DE MA

2. LR-UE Salmonella

3. LR-UE E.coli (VTEC)

7. LR-UE virus en alimentos

5. LR-UE Listeria monocytogenes

6. LR-UE CPS (Enterotoxinas estafilocócicas)

4. LR-UE Parásitos

1. LR-UE Campylobacter

8. LR-UE Resistencias a antimicrobianos

Organización de ejercicios de intercomparación en el CNA 

Criterios                                 

microbiológicos 

Número suficiente 

laboratorios

CO



Salmonella spp

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 2020 2022

47 53 53 49 39 46 43 46 43 41 47 47 53

2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2017 2019 2021

42 51 48 34 43 40 40 46 43 35 34 38 46

Listeria monocytogenes Resultados satisfactorios 91,2% al 100%

Resultados satisfactorios 93,8% al 100%

MÉTODOS DE DETECCIÓN



Listeria monocytogenes
Ejercicios de intercomparación organizados por el CNA.

Detección de L.monocytogenes: Norma ISO 11290-1

2006

Å42

Å97%

2007

Å51

Å100%

2009

Å48

Å99%

2010

Å34

Å91,2%

2011

Å43

Å97,8

%

2012

Å40
Å100%

2013

Å40
Å90%

Å35 participantes 100% Satisfactorios

Å6 laboratorios no evaluados ( 5 no se ajustan 
al método solicitado y 1 no envía el 
cuestionario)

2014

Listeria monocytogenes

en producto cárnico

MÉTODOS DE DETECCIÓN



Enterotoxinas estafilocócicas
Ejercicios de intercomparación organizados por el CNA.
Detección de enterotoxinas estafilocócicas método LR UE versión 5 

sept 2010 (VIDAS SET 2 ó RIDASCREEN SET TOTAL)

Å8 participantes 100% 
Satisfactorios 

Enterotoxinasestafilocócicas 
VIDAS SET 2 

Queso fresco

Å2 participantes 100% 
Satisfactorios 

Enterotoxinasestafilocócicas 
RIDASCREEN SET TOTAL

Queso fresco

2010

Å11

Å100%

2011

Å11

Å100%

2012

Å12

Å100%

2013

Å12

Å100%

2014

Å10

Å100 %

% de los 

evaluados

MÉTODOS DE DETECCIÓN



V Ejercicio de aptitud para la 

detección de  Trichinella 2014

Participantes

Å24 laboratorios de Control Oficial

Muestras 
Carne de cerdo 

100 g

Å2 muestras cargadas con 6 larvas

Å2 muestras cargadas con 12 larvas

Å1 muestra negativa

Resultado
s

Å15 lab resultados cualitativos 
satisfactorios 

Å2 lab con falsos positivos

Å5 lab con falsos negativos

Å2 lab no enviaron resultados

MÉTODOS DE DETECCIÓN

I Ejercicio de aptitud para la 

detección de  Trichinella 2010

Participantes

Å29 laboratorios de Control Oficial

Muestras 
Carne de cerdo 

100 g

Å2 muestras cargadas con 5 larvas

Å2 muestras cargadas con 10 larvas

Å1 muestra negativa

Resultado
s

Å29 lab resultados cualitativos 
satisfactorios  



I-V Ejercicios de Intercomparación para la 
detección de larvas de  Trichinella2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Total participantes 24 24 27 29 29

Resultados satisfactorios 62.5% 83.3% 85.2% 89.7% 100%
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MÉTODOS DE DETECCIÓN

Foto: Rosario Calderón



Ejercicios de intercomparación: Detección de Anisakidae

MÉTODOS DE DETECCIÓN



Listeria monocytogenes

Ejercicios de intercomparación organizados por el CNA.

Recuento de L.monocytogenes: Norma ISO 11290-2

2010

Å26

Å92,3%

2011

Å44

Å88,6%

2012

Å40

Å77,5%

2013

Å34

Å94,7%

Å35 participantes 88,2% Satisfactorios

Å2 laboratorios no satisfactorios y 2 
laboratorios no evaluados ( 1 no enviar los 
resultados por la web y 1 no envía el 
cuestionario)

2014

Listeria monocytogenes

en queso fresco

MÉTODOS DE RECUENTO



Listeria monocytogenes y CPS

Ejercicios de intercomparación organizados por el CNA.

Recuento de L.monocytogenes: Norma ISO 11290-2

Recuento de estafilococos coagulasa-positivos 6888 1 y 2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020 2022

Nº de 

participantes
44 40 38 34 40 38 40 42 46

Matriz

Leche 

desnatada 

en polvo

Leche 

desnatada 

en polvo

Atún al 

natural

Queso 

fresco

Gamba

pelada

Pescado 

ahumado

Maíz 

congelado

Producto 

cárnico 

RTE 

(Salchicha)

Queso de 

pasta 

blanda

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020 2022

Nº de 

participantes
49 38 43 41 45 39 44 38 38 38 34

Matriz
Leche en 

polvo

Producto 

lácteo en 

polvo

Leche 

desnatada 

en polvo

Leche 

desnatada 

en polvo

Nata
Queso 

fresco

Gamba 

pelada
Natillas Leche Camarón Queso



EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN Recuento de L. monocytogenes

2016 2018 2020
2022

(RELSA)
Desde 2016

Matriz Pescado ahumado Maíz congelado
Producto cárnico RTE 

(Salchicha)
Queso de pasta blanda

Nº de participantes 38 40 42 46 ŷ
% SATISFACTORIOS

Z Ò 2
89,5 % 92,5 % 90,5 % 97,8 % ŷ

% CUESTIONABLES

2 < |Z| Ò 3
5,3 % 5 % 0 % 0 % Ź

% NO 

SATISFACTORIOS

|Z| > 3

5,3 % 2,5 % 9,5 % 2,2 % Ź

% NO EVALUADOS

5,3 %

(no usan método 

reglamentario)

0 % 0 % 0 % Ź



DESVIACIONES EI Recuento de L. monocytogenes

% LAB. CON 

DESVIACIONES
2016 2018 2020

2022

(RELSA)

PRUEBAS BQ 56 %

2,5 %
(nueva versión ISO: solo 

obligatorias hemólisis y 

azúcares)

0 % 0 % Ҩ

Nº COLONIAS 

CONFIRMADAS
22 % 30 % 12 % 20 %

ҧdel 8 % de 

2020 a 2022

( 5 % debido a 

lab. nuevos)

ERROR EN CÁLCULO 

DEL RECUENTO
28 % 35 % 21% 33 %

ҧdel 12 % de 

2020 a 2022

( 9 % debido a 

lab. nuevos)



üORGANIZACIÓN EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN DE 
TRIQUINA COORDINADOS CON LOS LABORATORIOS 
SUPERVISORES 

Antecedentes. Incidencia de la enfermedad en España

Antecedentes. Marco regulatorio del control de triquina en 
mataderos

Ensayos intercomparación en laboratorios de análisis



Antecedentes. Incidencia de triquina
Detección de triquina en animales (España)

Fuente: AESAN-MAPA 2020

En los jabalíes salvajes, el
porcentajede positividadfue del
0,07%. Elmayornúmerode
animalespositivossedetectó en
España(531) y Polonia(453).



Vigilancia de triquinosis 2015 -2020. Tasa de incidencia

Fuente: Red Nacional de Vigilancia epidemiológica
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Antecedentes. Incidencia de triquina



Antecedentes y marco regulatorio

Reglamento 2017/ 625. Artículo 40

ÅExcepciones a la acreditación obligatoria de los mataderos que:

ÅExclusivamente analicen triquinas

ÅRealicen el análisis por el método de referencia o método equivalente según R 
2015/1375 y R 2020/1478

ÅQue se encuentren supervisados por la Autoridad competente

ÅQue participen regularmente en ensayos de intercomparación

R 2017/625
Procedimiento de 
Coordinación para 
C.O. de Triquina



Antecedentes y marco regulatorio

Procedimiento para la coordinación del control 
oficial de triquina
ÅResponsabilidades para los laboratorios de salud pública 

(supervisores) y Responsabilidades para el CNA

ÅActividades de control y supervisión sobre los mataderos

ÅEnsayos intercomparación organizados conjuntamente

ÅEvaluar desviaciones

ÅInforme sobre las actividades realizadas



El objetivo es recopilar y evaluar la información de los ejercicios de intercomparación organizados
conjuntamente con los laboratorios supervisores en las diferentes comunidades autónomas, para así cumplir con
lo establecido en el Procedimiento de Coordinación para Control Oficial de Triquina.

Realizar un seguimiento de los resultados no satisfactorios tendrán que adoptar medidas para corregir la
desviación detectada en el EI y se realizará un seguimiento que asegure que las acciones correctivas son
adecuadas y que han subsanado el problema.

Cuatro (4) convocatorias de ejercicio de intercomparación llevados a cabo en el año 2021, e incluye el resumen
del seguimiento de las acciones correctivas fruto de resultados no satisfactorios.

2

Ronda 1: Semana del 22 al 26 de febrero de 2021 

Ronda 2: Semana del 24 al 28 de mayo de 2021 

Ronda 3: Semana del 4 al 8 de octubre de 2021 

Ronda 4: Semana del 15 al 19 de noviembre de 2021

Los resultados se han procesado manteniendo la confidencialidad de los laboratorios participantes

18

1

Total de laboratorios supervisores y 
su participación en E.I.

Laboratorios supervisores participantes

Laboratorios que no han participado

Ensayos intercomparación



1. RESULTADOS DE LOS EIC, 2021

27
63

33

136123

259(247)

344

0

50

100

150

200

250

300

350

400

R 1 R 2 R3 R4

N
ú

m
e

ro
 d

e
 s

a
té

lit
e

s

Convocatorias de EIC

PARTICIPACIÓN DE LABORATORIOS SATÉLITES EN E.I.C

LAB SAT PARTICIPANTES LAB SAT (ACUMULADO) TOTAL SATÉLITES

Ensayos intercomparación



üCONCLUSIONES ORGANIZACIÓN EJERCICIOS DE 
INTERCOMPARACIÓN

HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL CONTROL OFICIAL

Control de los métodos:

Å Mejorar la utilización 

ÅActualización

Fuente fiable de información:

ÅGarantía 

Competencia de la red de laboratorios designados para 
realizar el control oficial

Avalan los resultados analíticos (AC).



Actualización de la norma ISO 10272-1 
de Campylobacter

Iria Uhía Castro

Servicio de Microbiología Alimentaria - CNA

AESAN OA

Jornadas de referencia CNA 2023

19 de Junio

Majadahonda



ü Parte 1: Modificación 1 de la norma ISO 10272-1.

ISO 10272-1:2017/Amd.1:2023(E) (Enero 2023).

ü Parte 2: EIL para validar los nuevos ensayos de PCR: Participación del 
LNR CNA para Campylobacter.

Mismos cambios (donde procede) en la ISO 10272-2: ISO 10272-2:2017/Amd.1:2023(E).



Parte 1 
Modificación 1 de la norma ISO 10272-1.

ISO 10272-1:2017/Amd.1:2023(E)



ω tǊƻǘƻŎƻƭƻ ŘŜ ŘŜǘŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƘƛŘǊƽƭƛǎƛǎ ŘŜƭ ŀŎŜǘŀǘƻ ŘŜ indoxilo.

Principales cambios

ω /ƻƳǇƻǎƛŎƛƽƴ ŘŜƭ ƳŜŘƛƻ ƭƝǉǳƛŘƻ tǊŜǎǘƻƴΦ

ω /ŀƳōƛƻ Ŝƴ ŀƭƎǳƴŀǎ ŎŜǇŀǎ ǳǘƛƭƛȊŀŘŀǎ Ŝƴ Ŝƭ ŎƻƴǘǊƻƭ ŘŜƭ ǊŜƴŘƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭƻǎ ƳŜŘƛƻǎ ŘŜ ŎǳƭǘƛǾƻΦ

ω LƴŎƭǳǎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ŀƴŜȄƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ǎƻōǊŜ ƳŞǘƻŘƻǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƻǎ ό!ƴŜȄƻ 9ύ ȅ ƻǘǊƻ ŀƴŜȄƻ 
informativo sobre los estudios de validación de los mismos (Anexo F).

Modificación 1 ISO 10272-1



3.1 

ωEjemplode medioselectivosólido: mCCDagar.
ωNota3: MedioslíquidosdondeusualmentecreceCampylobacter: Boltony Preston.

Cambios menores en el texto

ωNota: Sedescribenmétodos alternativos(PCR)para la confirmacióne identificaciónde
especiestermotolerantesen losanexosDy E. Estudiointerlaboratoriodescritoen el anexoF.

9.5.1 

ωNota: Adiciónde suplementodecrecimientoal medioPreston.

4.1 

ωMétodosalternativos(PCR)parala identificacióndeespeciestermotolerantes: ANEXOE.

9.6.1 

Modificación 1 ISO 10272-1



Detección de la hidrólisis del acetato de indoxilo

ω {ƛ Ŝƭ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ƴƻ Ŝǎ ŜǾƛŘŜƴǘŜ ǘǊŀǎ мл ƳƛƴǳǘƻǎΣ esperar hasta 20 minutos más.

9.6.4 

Modificación 1 ISO 10272-1



Características bioquímicas de las especies de Campylobacter

9.6.5

Tabla 2

Modificación 1 ISO 10272-1



Antes: 945 ml

Composición del caldo Preston

Nuevo apartado B.3.4: Composición del suplemento de crecimiento y modo de preparación. 

Anexo B (normativo)

B.3.1: Ajuste de volumen del medio básico

Modificación 1 ISO 10272-1



Anexo B (normativo)

Antes: 945 ml

B.3.5.2:Preparación del caldo Preston: inclusión del suplemento y cambio en el orden de adición 
de los constituyentes:

antibióticos          suplemento de crecimiento          sangre lisada

Composición del caldo Preston

B.3.5:Nueva composición del medio completo.

Modificación 1 ISO 10272-1



ωNOTA: Paralosestudiosde validacióndel método serecogierondatosdel caldoPrestonsin
y con suplemento. Por lo tanto, las característicasde rendimiento se considerantodavía
válidasy no serequiereunanuevaverificación.

Miriam Koene, WageningenU.

Composición del caldo Preston

Anexo C (informativo)

Modificación 1 ISO 10272-1



Anexo B (normativo)

Cambio de cepas para el control del rendimiento de medios de cultivo

B. 11. Tabla B.1

Proteusmirabilis Staphylococcusaureus

Modificación 1 ISO 10272-1



Anexo B (normativo)
B. 11. Tabla B.1

Proteusmirabilis Staphylococcusaureus

Cambio de cepas para el control del rendimiento de medios de cultivo

Modificación 1 ISO 10272-1



Anexo B (normativo)

Cambio de función medio CBA: Productividad         Confirmación      

B. 11. Tabla B.1

Modificación 1 ISO 10272-1



ωAmplificaciónde un fragmento del gen ARNr 16S confirma la presenciade
Campylobacterspp. termotolerantes(C. jejuni, C. coli, C. lari) perono identifica la especie.

Nuevos anexos

Ensayo de PCR múltiplex en tiempo real para la confirmaciónde 
Campylobacterspp. termotolerantes.

Anexo D (informativo)

Modificación 1 ISO 10272-1



Métodos de PCR para la confirmación e identificaciónmolecular de 
Campylobacterspp. termotolerantes.

üC. jejuni, C. coli, C. lariy C. upsaliensis.

ωE.2 Ensayode PCRmúltiplex basadoen gel para la confirmación e identificación
molecularde Campylobacterspp. termotolerantes.

ωE.3 Ensayode PCRmúltiplex en tiempo real para la confirmacióne identificación
molecularde Campylobacterspp. termotolerantes.

üC. jejuni, C. coliy C. lari.

Nuevos anexos

Anexo E (informativo)

Modificación 1 ISO 10272-1



Estudios de validaciónde los métodos y características de rendimiento.

ωF.1 Estudiointerlaboratorio para el ensayode PCRmúltiplex en tiempo real para la
confirmacióndeCampylobacterspp. termotolerantes(AnexoD).

ωF.2 Estudiointerlaboratorioparael ensayoensayode PCRmúltiplex basadoen gelpara
la confirmación e identificación molecular de Campylobacterspp. termotolerantes
(AnexoE.2).

ωF.3 Estudiointerlaboratorioparael ensayoensayode PCRmúltiplex en tiempo real para
la confirmación e identificación molecular de Campylobacterspp. termotolerantes
(AnexoE.3).

Nuevos anexos

Anexo F (informativo)

Modificación 1 ISO 10272-1



Conclusiones modificación 1 ISO 10272 

ÅLos cambios son menores y no requieren una nueva verificación del método por parte de los 
laboratorios.

ÅSe trabaja hacia la armonización de las normas y una mayor flexibilidad de los criterios en el 
laboratorio.

ÅIncluyen la validación de métodos moleculares para la identificación de Campylobacter.

Modificación 1 ISO 10272-1



Parte 2 
EIL para validar los nuevos ensayos de PCR:

Participación del LNR CNA para Campylobacter



CEN/TC463/WG3 Campylobacter(Mayo- Junio 2021). 3 MétodosdePCRa evaluar.

ANEXO E.2

ANEXO E.3

ANEXO D

ω Confirmaciónde Campylobactertermotolerantes

ω Identificaciónde Campylobactertermotolerantes

üPCR 2- PCR convencional: C. jejuni, C. coli, C. lari y C. upsaliensis.

üPCR 3 - PCR en tiempo real: C. jejuni, C. coliy C. lari.

üPCR 1 - PCR en tiempo real: C. spptermotolerantes(C. jejuni, C. coliy C. lari).

Participación CNA

Interlaboratorystudy:PCRfor confirmationand/or identificationof Campylobacterspp.

EIL ensayos PCR



Todas las cepas se debían analizar 
adicionalmentesiguiendo el método 
de referencia descrito en los puntos 

9.5 y 9.6 de la ISO 10272-1. 

Muestrasincluidasen el EIL (desconocidaspara losparticipantes):

Cepas no diana
Campylobacter hyointestinalis(2)
Campylobacterlanienae
Campylobacterhelveticus
Escherichiacoli
Acinetobacterbaumannii
Candidarugosa
Pseudomonasaeruginosa

üPCR 2 y PCR 3: 16 C. jejuni, 16 C. coli, 8 C. lari,2 C. upsaliensis(PCR 2) + 8 cepas no diana = 50 cepas.

EIL ensayos PCR

üPCR 1: 16 cepas diana (jejuni/coli/lari) + 8 cepas no diana = 24 cepas.



1 colonia10 Аl

Sevinc Ferrari, LRUE

Extracción ADN 
1 Аl colonia + 1 ml TE, 95 °C 15 min,        3 min

Esquema del protocolo:

Recepción 
de cepas 

liofilizadas
(50) Agar no selectivo

(CBA 41,5 °C, 24 h - 48 h, microaerobiosis) 

mCCDA
(41,5 °C, 44 h ± 4 h) 

Colonias: análisis 
de referencia 
(ISO 10272-1)

PCR 1: 1-24
PCR 3: 1-50

1 ml APT
(10 min)

Confirmación 
crecimiento

2,5 µl sobrenadante
dil. 1:100

(Cq< 40 = Positivo)

EIL ensayos PCR

Sevinc Ferrari, LRUE



ÅResultados CNA: 16 muestras positivas.

EIL- Resultados CNA

ÅUn par de cebadores + sonda comunes para C. jejuni, C. coliy C. lari (Jos-F, Jos-R, Jos-P) (LRUE).
ÅUn par de cebadores + sonda para el control interno de amplificación (IAC) (LRUE).
ÅReactivos PCR: ADN polimerasa, tampón, MgCl2, dNTPs(LRUE).
ÅADN.
ÅTermociclador: AppliedBiosystems.

ÅCepas diana reales: 6 C. jejuni, 6 C. coli, 4 C. lari.

PCR 1

Resultados 
correctos

EIL ensayos PCR



ÅCebadores + sonda para C. jejuni (mapA-fw, mapA-re, mapA), C. coli (ceuE-fw, ceuE-re, ceuE), C. lari 
(gyrA1-fw1, gyrA1-fw2, gyrA1-re1, gyrA1-re2, gyrA1) (LRUE).

ÅUn par de cebadores + sonda IAC (LRUE).
ÅReactivos PCR: ADN polimerasa, tampón, MgCl2, dNTPs(LRUE).
ÅADN.
ÅTermociclador: AppliedBiosystems.

PCR 3

üSólo amplificaron 12 muestrascon estas condiciones.

EIL ensayos PCR

EIL- Resultados CNA



ÅResultados CNA: 16 C. jejuni, 16 C. coli, 9 C. lari.

ÅCepas diana reales: 16 C. jejuni, 16 C. coli, 8 C. lari.

ÅKit de polimerasa en uso en nuestro laboratorio (y también sugerido por el LRUE):

PCR 3 - Repetición

1 falso positivo, 1 C. upsaliensis
identificada como C. lari 

(Cq: 36; demás muestras +: Cq< 30). 

Bien identificada con el método de 
referencia.

üAmplifican 41 muestras.

EIL ensayos PCR

EIL- Resultados CNA



üC. helveticusidentificadacomoC. upsaliensisde acuerdocon laspruebasbioquímicasy
decrecimiento. LasPCR1 y 3 no permitenidentificarC. upsaliensis.

üC. hyointestinalisy C. lanienae: mismas característicasque C. lari en las pruebas
bioquímicasy de crecimiento endesacuerdoconlosresultadosde lasPCR1 y 3.

EIL ensayos PCR

EIL- Resultados CNA

Método de referencia



Conclusiones EIL - CNA

ÅPosiblemente más sensible a los reactivos de PCR utilizados.

ÅResultados satisfactorios comparables a los de referencia.

ÅResultados satisfactorios comparables a los de referencia; sólo un falso positivo.

PCR 1

PCR 3

Método de referencia

ÅRiesgode identificación errónea de algunasespeciesde Campylobactercon las mismas
característicasbioquímicasy de crecimientoquelasespeciestermotolerantesmásrelevantes.

EIL ensayos PCR



EIL ensayos PCR

Resultados globales EIL



Muchas gracias

Participación en el EIL:
Ana Dueñas Velarde
Isabel Elías Vinuesa
Jesús González Pizarro
Mercedes Klett Mingo
Teresa Rodríguez Torrecilla
Ana Sisó Nadal
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO EUROPEO

Desarrolloy difusiónde lasresistencias

Tendenciastemporalesen la ocurrenciay distribuciónde lasresistencias

Identificación de comportamientos de resistencia emergentes o
específicos

ProporcionarDATOSfiablesy suficientespara llevar a cabouna
evaluación del riesgo para evaluar la aprobación de
intervencionesdiana



ISO20776-1:2019
Parte 1: άMétodo de referenciapara ensayode la actividad in vitro de
agentesantimicrobianosfrentea bacteriasaeróbicasdecrecimientorápido
implicadasenenfermedadesƛƴŦŜŎŎƛƻǎŀǎέ.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO EUROPEO
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